SALUBRIS Sp. z 0. 0. Sp. K. ul. Poznanska 2, 63-004 Tuice

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

PoLsiie Cenvrum
AKREDYTACY

‘ %Q‘
YSALY Nr 85952021

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: fab@salubris.pl

BADANIA

AB 1127

Zleceniodawca

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z o.0. z siedzibag w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Nr zlecenia / umowy

29/2021 z dnia 18-01-2021 r.

Infermacje ogéine:

Wyniki badania wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy B objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 1.

. Data
. Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data Data dostarczenia
Nr prébki pobierania prébki prébki pobrania do Laboratorium pnepbr::::n"ia
Kicin SUW — kran do pobierania Wi do
1675121 probek za filtrami, przed wyptywem R dobry 13.07.2021 13.07.2021 13-21.07.2021
na sie¢ spocycia

identyfikacja metod pobierania prébek:

pobrane przez personel Laboratorium: Malwina Wichlacz wg PN-ISO 5667-5:2017-1 0, PN-EN 1SO 19458:2007

Wyniki badan:
P Metoda bad Jednostk Nr probki B i
arametr etoda badawcza ednostka 157821 dopuseezaing
Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 mg/l NH, <0,10 0,50
<5 '
Antymon * PN-EN 1SO 11885:2009 g/t Sb 06 5,0
Arsen PN-EN 1SO 11885:2009 yg/l As <5 10
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l NO, 2,87 50
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/I NO, < 0,05 0,10/ 0,50
R 5 15°, akceptowaina i bez
Barwa PN-EN 1SO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akesptowaina rleprawidiowych men
Bor ‘IPN-EN ISO 11885:2009 mg/l B 0,196 1,0
Bromiany ** PN-EN iSO 15061:2003 po/t <50 10
Chilorki E PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l Ci 421 250
; f |* PBIPPP-7 d.4 z01.10.2018
Chlor zwigzany (chloraminy) (o i da‘%mego HAcH seatisten, | MO/ <0,10 0,5
Chrom PN-EN SO 15586:2005 g/l Cr <1 50
Cyjanki ogoine | ** PN-EN ISO 14403-2012 Mg/t CN <5 50
Fluorki [ PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l F 0,48 i85
Glin PN-EN ISO 11885:2009 ug/t Al <10 200
Kadm PN-EN [SO 11885:2009 pg/l Cd <05 5,0
Magnez PN-EN ISO 14911:2002 mag/l Mg 227 7-125
Mangan PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Mn 52 50
. 0,19 4, akceptowaina bez
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akoeplowalna Pl cinbleieid
Miedz PN-EN ISO 11885:2009 mg/i Cu < 0,0030 2,0
Nikiel PN-EN ISO 11885:2009 pg/t Ni <3 20
Odczyn (pH) © PN-EN ISO 10523:2012 - 7.5 6,5-95
Otéw PN-EN I1SO 11885:2009 mg/l Pb <5 10
42 ]
Ogélny wegiel organiczny PN-EN 1484:1999 mg/l C bez nieprawidiowych PEE g Eacayh:
Zmian
| — SR
Przewodno$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999
wlasciwa ¢ automatyczna kompensacja do 25°C HS/em 715 2500 [
Rteé ° PN-EN 12338:2001 ug/l Hg <0,1 1,0 '
Selen PN-EN ISO 11885:2009 Mg/l Se <5 10
Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l SO, 0,65 250
. ; brak obosgo smaku kesptowalny i bez
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatacznik C - (smek akosptowainy) nigmmn;;m
Séd PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Na 41,1 200
Srebro PN-EN ISO 11885:2009 mg/l Ag < 0,001 0,010
PO-18/Z-01 Strona 1z2

Wydanie 7 z dnia 4.01.2019



SALUBRIS Sp.z o.o0. Sp. K. ul. Poznans ; 63-004 Tuice W
\ ) ) PCA
» SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN e
oy ks
SA w® : %
Nr 85952021
Laboratorium SALUBRKIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce XL
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl
Nr pl"ébki * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka Py dopuszczalna
Twardo$é ogélna PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, 292 80 —500
Wapn PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Ca 78,9 -
brak obcego zapachu
Zapach 7 PN- EN 1622:2008, zatacznik C - ch | . Secopionesiny i bez
p zatgezni akcgzat';ilalm, risprawidiowych zrmian
Zelazo PN-EN iSO 11885:2009 ug/l Fe <3 200
Benzo(a)piren ** PB/PCh-4 wyd.4 z 01.10.2018 g/ < 0,003 0,010
Suma 4 WWA - z obliczen ** PB/PCh-4 wyd.4 z 01.10.2018 g/ < 0,005 0,10
Suma pestycydoéw —z obliczen ° | ** PN-EN ISO 6468:2002 pg/l <0020 0,50
Trichlorometan ** PN-EN 1SO 15680:2008 ughl 11 30
Bromodichloro-metan ** PN-EN I1SO 15680:2008 gl 2,7 15
Suma THM - z obliczeri ** PN-EN ISO 15680:2008 g/l 13 100
Suma tri- i tetrachiorostenu I .
- 2z obliczefi PN-EN ISO 15680:2008 ugh <20 10
1,2-Dichchloroetan **PN-EN I1SO 156680:2008 ng/l < 0,50 3,0
Benzen ** PN-EN 1SO 15680:2008 ug/ <0,50 1,0
Bakterie grupy coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 Q
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 ¢}
Enterokoki (Paciorkowce katowe) |** PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk / 100mi 0 I 0
Clostridium perfringens - . . .
(facznie ze sporami) PN-EN 1SO 14189:2016-10 jtk 7 100ml 0 0
Ogéina liczba mikroorganizmow 8 . ; 4 bez igprawidiowych |
W (22£2)°C po (684)h PN-EN IS0 6222:2004 jtk / 1mi bez megmraiv;‘dlowyd'l amian J

* Wartos¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku azotynéw warto$¢ dopuszczaina 0,10 mg/l dotyczy SUW, wartos¢ 0,50 mg/l dotyczy wody na sieci.

** Wykonano w AQUANET Laboratorium Sp. z 0.0., nr akredytacji AB 700, sprawoczdanie nr 411P/13.07.2021-1/Z z dn. 21.07.2021 r. Metody badawcze
zatwierdzone przez PPIS decyzjg nr HK-WSP.9011.3.81.2021 zdn. 11.06.2021 .

Autoryzowat:
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Uwagi:
1. Wyniki odnosza sie wylacznie do badansj prébki.
2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacii w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdeme nie moze by¢ powielane Inaczej jak tylko w catosci.
4. Wann ze znakiem mniejszoéci ,<” 0znacza, Ze stezenie badanej substanqn jest nizsze niz granica oznaczalnosci w zastosowansj metodme badawczej. Wyniki uzyskane dia antymonu
izei zakresu akredytowanego, ale réwne lub powyzej granicv wvkrywalnoéci wynoszacej 0.2 ua/i podkreslono (wynik nieakredvtowar

5. Nlepewnoéé wyniku badania {(+) lub [;] wyrazona jest nlepewnoéaa rozszerzong dla przedzialu ufnoéci 95% i k=2. W przypadku gdy warto$¢ niepewno$ci ma znaczenie

dla aceny zgodnosci z wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi jest zawsze umieszczana na sprawozdaniach z badar.
6. W trakcie oznaczania pH i przewodnoséci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 21,4°C + 0,5°C.
7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w misjscu pobierania probki. Warunki érodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomier. Brak obcego

smaku i zapachu wody oznacza, ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku | zapachu.
8. Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jik/m! w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta

(Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tabela 2). Pozgdana warto$éé¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do16 mg Pl

9. Norma PN-EN 12338:2001 zostata wycofana przez PKN. Wymiki oznaczania poszczegdinych pestycyddw znajdujg sig na sprawozdaniu podwykonawcy.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami

Stwierdzenie zgodnosci odbywa sig poprzez poréwnanie otrzymanych wynikéw z wyspecyfikowanymi wartogciami granicznymi okreslonymi w Rozp.
Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjgcia ziecenia — wybrana
opcja wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na ninigjszym sprawozdaniu sg zgodne z wymaganiami,

- koniec sprawozdania -
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SALUBRIS Sp. z 0. 0. Sp. K. ul. Poznanska 2, 63-004 Tulce

PoLBKIE CENTRUM
AKREDYTACS)

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 860s2021
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

BADANIA

AB 1127

Zleceniodawca

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z o0.0. z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Nr zlecenia / umowy

I

29/2021 z dnia 18-01-2021 1.

Informacje ogéine:
Wyniki badania wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy B objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzja nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r.
. Data
. Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data Data dostarczenia ;
Nr prébki pobierania prébki prébki pobrania do Laboratorium pmpmgm"'a J
Bolechéwko ul. Kreta woda do
1576/21 (sie¢ Potasze) spozycia dobry 13.07.2021 13.07.2021 | 13-21.07.2021
Identyfikacja metod pobierania prébek: o
pobrane przez personel Laboratorium: Malwina Wichtacz wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN 1SO 19458:2007
Wyniki badan:
Parametr Metoda bad Jednostk NEprenk * Wartngs
aram etoda badawcza ednostka P dopuszczalna
Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 mg/I NH, <0,10 0,50
<5
Antymon * PN-EN ISO 11885:2009 pg/l Sb === 5,0
Arsen PN-EN SO 11885:2009 ug/l As <5 10
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/t NO, 0,61 50
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/I NO, < 0,05 0,10 /0,50
. 5 15, akceptowaina i bez
Barwa PN-EN 1SO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akooptowalna riegrawidiowych zrmian
Bor PN-EN ISO 11885:2009 mg/l B 0,0151 1,0
Bromiany ** PN-EN 1SO 15061:2003 ugh <50 10
Chlorki PN-EN SO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l Cl 21,2 250
; f il PP-7 E 1.10.
Chlor zwigzany (chioraminy) - ';Es/i °F wu‘;""{i‘zw‘;e:og Am“é??gm mg/l <0,10 05
Chrom PN-EN ISO 15586:2005  _ pg/l Cr <1 50
Cyjanki ogéine ** PN-EN SO 14403-2012 Mg/l CN <5 50
Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/t F 0,41 16
Glin PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Al <10 200
Kadm PN-EN iSO 11885:2009 ug/l Cd <0,5 510
Magnez PN-EN ISO 14911:2002 mo/l Mg 15,0 7-125
Mangan PN-EN 1SO 11885:2009 pg/l Mn 4,1 50
. ¥ 0,41 1, akceptowaina ibez
Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akoepiowsine ity b
Miedz PN-EN 1SO 11885:2009 mg/l Cu 0,0091 2,0
Nikiel PN-EN SO 11885:2009 g/ Ni <3 20
Odczyn (pH) € PN-EN 1SO 10523:2012 - 7.3 65-95 |
Otéw PN-EN 1SO 11885:2009 mg/l Pb <5 10
3,7 :
Ogolny wegiel organiczny PN-EN 1484:1999 mg/l C niepra\t«);zll l i e i
Przewodno$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999
wlasciwa @ automatyczna kompensacja do 25°C uS/em 692 2500
Rte¢ ° PN-EN 12338:2001  |ugNHg <0,1 1,0
Selen PN-EN iSO 11885:2009 Mg/l Se <5 10
Siarczany PN-EN iSO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l SO, 103 250
. . brak maku keeptowalny i bez
Smak ’ PN- EN 1622:2006, zatacznik C - baiuihpras i i T o
So6d PN-EN 1SO 14911:2002 mg/l Na 11,1 200
Srebro PN-EN 1SO 11885:2009 mg/l Ag < 0,001 | 0,010
PO-18/2-01
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SALUBRIS Sp. z 0. 0. Sp. K. ul. Poznaliska 2, 63-004 Tulce —_— ‘

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN e
Nr 86052021
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tuice T
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.p!
Nr prébki * Warto$é
Parametr Metoda badawcza Jednostka 157021 | dopuszczalna
Twardo$¢ ogélna PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, 350 60 - 500
Wapri PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Ca 115 -
brak obcego zapachu "
Zapach 7 PN- EN 1622:20086, zatacznik C - (zapach i e leed
P oz e nepmdonhann

Zelazo PN-EN ISO 11885:2009 Mg/l Fe 13 200
Benzo(a)piren ** PB/PCh-4 wyd.4 z 01.10.2018 ug/l < 0,003 0,010
Suma 4 WWA - z obliczent ** PB/PCh-4 wyd.4 z 01.10.2018 ug/l < 0,005 0,10
Suma pestycyddw — z obliczeri ° |** PN-EN I1SO 6468:2002 ug/ < 0,020 0,50
Trichlorometan ** PN-EN ISO 15680:2008 ug/l 58 30
Bromodichioro-metan ** PN-EN ISO 15680:2008 Hgll 3,1 . 15
Suma THM - z obliczen ** PN-EN 1SO 15680:2008 ug/l 8,9 100
Suma tri- i tetrachloroetenu - .
- 7 obliczer PN-EN ISO 15680:2008 ug/l <20 10
1,2-Dichchloroetan ** PN-EN iSO 15680:2008 ugh < 0,50 3.0
Benzen ** PN-EN ISO 15680:2008 pg/!l < 0,50 1,0
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi 0 0
Enterokoki (Paciorkowce katowe) | ** PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk / 100mi 0 0
Clostridium perfringens x DAL . .
(tacznie ze sporami) PN-EN ISO 14189:2016-10 jtk 7 100ml 0 0
Ogéina liczba mikroorganizméw ® | . ! 4 ez rieprawidionych
W (2242)°C po (884)h | PN-EN 1SO 6222:2004 jtk 7 1mi bez iepravidouyeh e

* Warto&é dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku azotynéw warto$¢ dopuszczaina 0,10 mg/t dotyczy SUW, warto§¢ 0,50 mg/l dotyczy wody na sieci.

** Wykonano w AQUANET Laboratorium Sp. z 0.0., nr akredytacji AB 700, sprawozdanie nr 411P/13.07.2021-1/Z z dn. 21.07.2021 r. Metody badawcze
zatwierdzone przez PPIS decyzjg nr HK-WSP.9011.3.81.2021 z dn. 11.06.2021 r.

Autoryzowat:
DATA. 7 07 .0/ ]

Z-0aKierownia | ;

Sporzadzit:

DATA:
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Uwagi:

1. Wyniki odnosz3 sig wylgcznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgloszenia rekiamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdame nie moze by¢ powielane i maczej jak Iylko w celosci,

4. Wartos¢ ze znakiem mnigjszoéci ,<* oznacza, ze stezenie badanej substanql ]eSt nizsze niz granica oznaczainoéci w zastosowanej metodzie badawczej. Wyniki uzyskane dla antymonu
ponizei zakresu akredvtowaneqo, ale réwne lub powyzei aranicy wykrywalnosci wynoszacej 0.2 ug/i podkreslono (wynik nieakredytowany).

5. Niepewno$¢ wyniku badania (2} lub [ ;] wyrazona jest nlepewrmSclq rozszerzong dla przedziatu ufnoéci 95% i k=2. W przypadku gdy warto§¢ niepewnosci ma znaczenie
dla oceny zgodno$ci z wyspecyfikowanymi wartoSciami granicznymi jest zawsze umieszczana na sprawozdaniach z badar.

6. W trakcie oznaczania pH | przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 21,8°C + 0,5°C.

7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w migjscu pobierania probki. Warunki srodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcego
smaku | zapachu wody oznacza, ze woda jest akeeptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

8. Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/imi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowsj, 200 jtk/ml w kranie konsumenta
(Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tabela 2). Pozgdana wartoéé barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg P/l

9. Norma PN-EN 12338:2001 zostata wycofana przez PKN. Wymiki oznaczania poszczegoinych pestycyddw znajdujg sig na sprawozdaniu podwykonawcy.

Stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami
Stwierdzenie zgodnosci odbywa sie poprzez poréwnanie otrzymanych wynikdw z wyspecyfikowanymi wartoéciami granicznymi okreslonymi w Rozp.

Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana
opcia wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sa zgodne z wymaganiami.

- koniec sprawozdania -
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SALUBRIS Sp. z 0. 0. Sp. K. ul. Poznanska 2, 63-004 Tulce e
SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN e
Nr 85852021 e
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznaniska 2, 63-004 Tulce B 1127
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl
‘Zleceniodawca Nr zlecenia / umowy
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z 0.0. z siedzibag w Czerwonaku 29/2021 z dnia 18-01-2021 r.
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1
Informacje ogéine:
Whyniki badania wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy B objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzia nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 .
. Data
Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data Data dostarczenia .
Nr prébki pobierania prébki prébki pobrania do Laboratorium "'zepb";‘g::"e"“‘
Czerwonak SUW, ul. Okrgzna — woda do [
1574/21 kran ze filtrami przed wyptywem na g dobry 13.07.2021 13.07.2021 13-21.07.2021
sie¢ spozycia
Identyfikacja metod pobierania prébek:
pobrane przez personel Laboratorium: Malwina Wichiacz wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN 1SO 19458:2007
Wyniki badari:
Nr prébki * Wartos¢
Parametr Metoda badawcza Jednostka T : dopuszczalna
Amonowy jon PN-EN iSO 14911:2002 mg/i NH, 0,39 +0,08 0,50
<5
Antymon * PN-EN 1SO 11885:2009 pg/l Sb <02 5,0
Arsen PN-EN ISO 11885:2009 pght As <5 10
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/I NO, 0,78 50
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l NO, <0,05 0,10/0,50
. 5 15 ¢, akceptowaina | bez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akcaptowaina Rl Evidn
Bor PN-EN ISO 11885:2009 mg/l B 0,193 1,0
Bromiany ** PN-EN ISO 15061:2003 ug/t <5,0 10
Chiorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/i Cl 39,0 250
; : ** PB/PPP-7 wyd.4 2 01.10.2018
Chlor zwigzany (chloraminy) = g mzmame; HacH sazt (sien | MG/ <0,10 0,5
Chrom PN-EN ISO 15586:2005 ug/l Cr <1 50
Cyjanki og6ine ** PN-EN 1SO 14403-2012 pg/l CN <5 50
Fluorki PN-EN [SO 10304-1:2009+AC:2012 mgfl F 0,72 1,5 B
Glin PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Al <10 200
Kadm PN-EN 1SO 11885:2009 ug/l Cd <0,5 5,0
Magnez PN-EN I1SO 14911:2002 mg/l Mg 24,3 7-125
Mangan PN-EN ISO 11885:2009 pg/l Mn 38,057 50
. 0,34 1, akceptowalna i bez
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceptowaina rieprawidiowych zmian
Miedz PN-EN 1SO 11885:2009 mg/t Cu 0,0030 2,0
Nikiel PN-EN 1SO 11885:2009 yg/l Ni <3 20
Odczyn (pH) ¢ PN-EN ISO 10523:2012 - 7.4 6,5~95
Oléw PN-EN 1SO 11885:2009 mg/l Pb <5 10
53 .
Ogobliny wegiel organiczny PN-EN 1484:1999 mg/lC bez nieprawidiowych TR G !
zmian
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 .
wiadciwa ¢ automatyczna kompensacja do 25°C KS/cm 690 2500
Rteé ° PN-EN 12338:2001 g/l Ho <0,1 1,0
Selen PN-EN ISO 11885:2009 g/l Se <5 10
Siarczany PN-EN SO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l SO, 0,24 250
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatacznik C - (& ey i
Séd PN-EN 1SO 14911:2002 mg/l Na 44 4 200
Srebro PN-EN ISO 11885:2009 mg/t Ag < 0,001 0,010
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SALUBRIS Sp.z 0. 0. . K. ul. Poznariska 2, 63-004 Tulce —_—
A ) ) PCA
v SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN P como
Q
Nr 858s2021 e
Laboratorium SALUBRIS, u! Poznarnska 2, 63-004 Tulce AB17
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl
Nr prébki * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka 1574121 dopuszczalna
Twardos$é ogéina PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, 271 60~ 500
Wapti PN-EN SO 14911:2002 mg/l Ca 67,8 -
brak obcego zapachu A
Zapach 7 PN- EN 1622:2006, ik C - ch akoaptowsiny | bez
apa zataczni sl (zat‘:; alr nieprawidiowych zrian
Zelazo PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Fe 6,5 200
Benzo(a)piren ** PB/PCh-4 wyd.4 z 01.10.2018 gl < 0,003 0,010
Suma 4 WWA - z obliczen ** PB/PCh-4 wyd.4 z 01.10.2018 pg/l < 0,005 0,10
Suma pestycydéw — z obliczert ® |** PN-EN ISO 6468:2002 ugh < 0,020 0,50
Trichlorometan ** PN-EN 1SO 15680:2008 ug/l 4,0 30
Bromodichloro-metan ** PN-EN ISO 15680:2008 uofl <20 15
Suma THM - z obliczen ** PN-EN ISO 15680:2008 [S:1]] 4,0 100
Suma tri- i tetrachloroetenu m i 44
> obliczen PN-EN ISO 15680:2008 o/l <2,0 10
1,2-Dichchloroetan ** PN-EN 1SO 15680:2008 ug/l < 0,50 3,0
Benzen ** PN-EN iSO 15680:2008 yg/l < 0,50 1,0
Bakterie grupy coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 0
Enterokoki (Paciorkowce katowe) |** PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk / 100ml 0 0
Clostridium perfringens e . Y ;
dacznie ze sporami) PN-EN I1SO 14189:2016-10 jtk / 100mi 0 0
Ogoélna liczba mikroorganizmow ® . L 5 ez iepraviiiowych
w (22+2)°C po (68x4)h PN-EN ISO 6222:2004 jtk / 1mli beznle;z)r':ivanndbwym i Zmian ]

* Wartos¢ dopuszczaina w wodzie do picia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku azotynéw warto$¢ dopuszczaina 0,10 mg/l dotyczy SUW, warto$¢ 0,50 mg/l dotyczy wody na sieci.

** Wykonano w AQUANET Laboratorium Sp. z 0.0., nr akredytacji AB 700, sprawozdanie nr 411P/13.07.2021-1/Z z dn. 21.07.2021 r. Metody badawcze
zatwierdzone przez PPIS decyzjg nr HK-WSP.8011.3.81.2021 zdn. 11.06.2021 r.

Uwagi:

Sporzadzit.

DATA: ?Z d
| oWk

dr Agniesea e

Lahorajorium

1. Wyniki cdnoszg sie wyigcznie do badanej prébki.
2. Kiient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badar.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto$¢ ze 2nakiem mniejszoéci ,<" oznacza, ze stezenie badane] substancjl jest nizsze niz granica oznaczalno$ci w zastosowanej metodzie badawczej. Wyniki uzyskane dia antymonu

ponizej zakresu akredviow:

vV

nego, ale rowne lub powyZsi granicv wykrvwalnoéci wynoszacei 0.2 L/l podkresiono {wynik nieakred

Autoryzowai'
[pTR 22 o? (o?// |

vtowa ytowany).

5. Niepewno$¢ wyniku badania (+) lub [ ;] wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dla przedzialu ufnosci 85% i k=2, W przypadku gdy warto$¢ niepewno$ci ma znaczenie
dla oceny zgodnoéci z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi jest zawsze umieszczana na sprawozdaniach z badafi.

6. W frakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 21,8°C + 0,5°C.

7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki érodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcego

smaku | zapachu wody oznacza, ze woda jest akceptowaina pod wzgledem smaku i zapachu.

8. Zaleca sig, aby ogélina liczba mikraorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta
(Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tabela 2). Pozgdana warto$¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pl

9. Norma PN-EN 12338:2001 zostata wycofana przez PKN. Wymiki aznaczania poszczegdinych pestycyddw znajdujg sig na sprawozdaniu podwykonawey.

Stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami

Stwierdzenie zgodnosci odbywa sie poprzez poréwnanie otrzymanych wynikow z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi okreslonymi w Rozp.
Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjecia ziecenia — wybrana
opcia wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sg zgodne z wymaganiami.

PO-15/Z-01
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 86152021

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tuilce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

SALUBRIS Sp. z c.0. Sp.K. ul. Poznanska 2, 63-004 Tuilce

PCA

PoLsKie CENTAUN
AKREDYTACSH

o

BADANIA

AB 1127

Zleceniodawca I

Nr zlecenia / umowy

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

29/2021 z dnia 18-01-2021 r.

Informacje ogéine:

Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r.
. . Data Data
. Identyfikacja punktu | Rodzaj Stan Data . .
Nr probki . N p . . dostarczenia do | przeprowadzenia
pobierania ‘ prébki prébki pobrania Laboratorium badan
Annowo SUW - kran ze filtrami woda do
1577/21 przed wyplywem na sie \l spozycia dobry 13.07.2021 13.07.2021 | 13-16.07.2021
Identyfikacja metod pobierania prébek:
pobrane przez personel Laboratorium: Malwina Wichtacz wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN 1SO 19458:2007
Wyniki badan:
Nr prébki _* Warto$é
P oda badawcza Jednostka
arametr Metoda b 8T dopuszczalna
) 5 15 ¢, akosptowalna i
Barwa PN-EN 1SO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akcepiowalna bezmepzrmnz‘dhwyd\
. 0,27 1, akceptowalna i bez
Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akespiowsine e e ytinnd
Odczyn ¢ PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,3 6,5-95
Przewodno$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 ]
wiasciwa ® automatyczna kompensacja do 25°C /e e 500
. . brak ku kee| i bez
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatacznik C - P Spismtiring b
brak obcega zapachu
Zapach 7 PN- EN 1622:2006, zatacznik C - ch - SHEEENRI fhe
pac 6 zatgcznil akc(:;mmy) nisprawidtowych zmian’
Bakterie grupy coli PN-EN iSO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi 0 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 0
Ogolna liczba mikroorganizmow @ ~ . ; 8 - bez nieprawidiowych
W (22£2)°C po (68+4)h PN-EN I1SO 6222:2004 jtk/ 1ml bezmem:fowym ' S

* Wartoé¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

Sporzadzit:

DATA:

NLEY: B OV

Kisrown Doioyu '
(T

dr Agrpesaka Wichiac2

/

1. Wyniki odnosza sie wytgcznie do badanej probki.
2. Klient ma prawo zgloszenia rekiamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badar.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Wartosé ze znakiem mniejszosci <" oznacza, ze stezenie badanej substancji jest nizsze niz granica oznaczalnoéci w zastosowanej metodzie badawczej.
5. Niepewnos¢é wyniku badania (¢) lub [ ; ] wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dla przedziatu ufnoci 95% i k=2. W przypadku gdy warto§¢ niepewnoéci ma znaczenie dia oceny

zgodnosci z

kowanymi warto§ciami granicznymi jest zawsze umieszczana na sprawozdaniach z badan.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 21,3°C + 0,5°C.
7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania prébki. Warunki Srodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcego smaku | zapachu

e woda jest

ina pod wzgledem smaku i zapachu.

Autoryzowat:

DATA: 10 o7

WO
8. Zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294,
Zak. nr 1, C, tabela 2). Pozadana warto$¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 ma PYI.

Stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiem

Stwierdzenie zgodno$ci odbywa sig poprzez poréwnanie otrzymanych wynikow z wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi okreslonymi Rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), Zasada podejmowania decyzji zostala uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg
ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sg zgodne z wymaganiami,

- koniec sprawozdania -
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